Gain curve of PMT16

- Log(Pulse_Height) vs. Log(HV)
- Prob = 1
- p0 = -45.4 ± 2.653
- p1 = 6.783 ± 0.361

Noise rate of PMT16

- Time(min) vs. Noise Rate
- Average noise rate: 36.779999

Gain curve of PMT16:

- Log(Pulse_Height) vs. Log(HV)
- Prob = 1
- p0 = -45.4 ± 2.653
- p1 = 6.783 ± 0.361

Noise rate of PMT16:

- Time(min) vs. Noise Rate
- Average noise rate: 36.779999